
RSG 400 Filter für T-Air® PAPR
Befolgen Sie für die korrekte Verwendung der RSG Rd40-Gewindefilter bitte die nachstehenden Anweisungen.

1 2 3 4

Überprüfen Sie die 3 Filteran-
schlüsse auf das Vorhandensein 
des ORANGEN Dichtungsrings.

Entfernen Sie den Filterstopfen. Entfernen Sie die Schraubkap-
pe. Falls der Dichtungsring am 
Filter klebt, entfernen Sie ihn 
unbedingt.

Setzen Sie nun den Filter OHNE 
den schwarzen Dichtungsring in 
das Gerät ein.

See here for other languages

Hinweis: Alle Filterpatronen der Serie RSG 400 haben eine Haltbarkeit von 10 Jahren 
ab Herstellungsdatum. Diese Lebensdauer wird durch die korrekte Verwendung des 
Dichtungsrings in der Schraubkappe gewährleistet, der für eine ordnungsgemäße 
Abdichtung sorgt.


